電気化学セル顕微鏡を用いた電池材料表面における充放電特性のナノスケール画像化技術 by 高橋 康史 et al.
電気化学セル顕微鏡を用いた電池材料表面における
充放電特性のナノスケール画像化技術
著者 高橋 康史, 熊谷 明哉, 猪又 宏貴, 珠玖 仁, 末永
智一










高橋 康史 1,2,3，熊谷 明哉 1，猪又宏貴 3，珠玖仁 3，末永 智一 1,3











































（± 15 V，1～ 10 Hz）を，電池表面に印加することで，















（SECM）を開発した 4）。SECM では，半径 10 μmほど















ク大学の Unwin 教授らは，2010 年に電気化学セル顕微









































ペットに配置された Ag ／ AgCl 電極の間に Li の挿入が
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